Papildus informācija - uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes

atklātam konkursam Nr. LLU 2011/06/ERAF

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk tekstā – LLU) iepirkumu komisija 01.02.2011. ir saņēmusi vēstuli ar jautājumiem par LLU atklāta konkursa „Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām” (id.Nr. LLU 2011/06/ERAF) 11.daļas „Mērīšanas mācību laboratorijas aprīkojuma komplekts” tehnisko specifikāciju.
11.daļa: Mērīšanas mācību laboratorijas aprīkojuma komplekts
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Pamatojoties uz augstāk minēto, atklāta konkursa „Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām” (id.Nr. LLU 2011/06/ERAF) nolikumā tiks veikti grozījumi, lūdzam, sekot līdzi informācijai LLU mājas lapā www.llu.lv 
