Informācija par uzdotajiem jautājumiem un sniegtajām atbildēm
iepirkumam Nr. LLU/2013/86/mi
Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk tekstā – LLU) iepirkumu komisija 15.11.2013. un 19.11.2013. ir elektroniski saņēmusi vēstules ar jautājumiem par LLU iepirkuma „Ģeodēzisko instrumentu iegāde LIF Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras mācību procesa vajadzībām” (id.Nr. LLU/2013/86/mi) tehnisko specifikāciju.

15.11.2013. vēstulē uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes:
Vēstulē uzdotais jautājums:

1. Specifikācijas 4.5. punktā ir rakstīts, citēju: "Tiešā atstarojuma(Bezreflektora režīms) 500 m uz kodak 90% atstarotāju". Ja tiks piedāvāts instruments ar lielāku Bezreflektora režīma mērījumu attālumu, vai tā tiks uzskatīta par neatbilstību un piedāvājums tiks izslēgts no tālākas dalības iepirkuma procedūrā?

LLU sniegtā atbilde - Nē, netiks uzskatīta par neatbilstošu.
Vēstulē uzdotais jautājums:

2. Specifikācijas 4.5. punktā ir rakstīts, citēju: "Īsākais iespējamais uzmērāmais attālums 1.5 m". Ja piedāvājumā tiks piedāvāts instruments, kura minētais parametrs ir labāks par nolikumā noteikto, respektīvi - 0.12 m, vai tādējādi tā tiks uzskatīta par neatbilstību un piedāvājums attiecīgi tiks izslēgts no tālākas dalības iepirkuma procedūrā?

LLU sniegtā atbilde - Nē, netiks uzskatīta par neatbilstošu.
Vēstulē uzdotais jautājums:

3. Specifikācijas 4.8. punktā ir rakstīts, citēju: "Nodrošina 26 stundu darbu mērot leņķus un attālumu ar vienu akumulatoru komplektu ik pēc 30 sekundēm". Ar ko tiek saprasts "viens akumulatoru komplekts"?

LLU sniegtā atbilde - Ar to tiek saprasts, ka ar instrumentam darba stāvoklī pievienotajiem un pēc ražotāja konstrukcijas, paredzētajiem akumulatoriem jāstrādā  vismaz26 stundas.
Vēstulē uzdotais jautājums:

4. Specifikācijas 4.9. punktā ir rakstīts, citēju: "Komplekts aprīkots ar instrumentā iebūvētu OPTISKO centrētāju". Ja piedāvājumā tiks piedāvāts instruments, kurš ir aprīkots gan ar optisko centrētāju, gan lāzerstara centrētāju, vai tā tiks uzskatīta par neatbilstību un piedāvājums tiks izslēgts no tālākas dalības iepirkuma procedūrā?

LLU sniegtā atbilde - Nē, netiks uzskatīta par neatbilstošu, ja vien optiskais centrētājs ir iebūvēts instrumentā un nodrošina tā pārbaudi, kontroli uz lauka. 
Vēstulē uzdotais jautājums:

5. Specifikācijas 4.11. punktā ir rakstīts, citēju: "Instrumentam piemērots trijkāju stiklaplasta statīvs ar pieslēgskrūvēm un 5/8" stiprinājumu un lielu, masīvu instrumenta galdu". Ar ko tiek saprasts "liels, masīvs instrumenta galds" un kādiem konkrētiem parametriem tam ir jāatbilst?

LLU sniegtā atbilde - Liels masīvs instrumenta galds ir jāsaprot alumīnija sakausējuma lējums ar diametru ne mazāku par 160 mm, mehāniski izturīgs, viegli lietojams.
Vēstulē uzdotais jautājums:

6. Specifikācijas 4.13. punktā ir rakstīts, citēju: "Nodrošina pilnu Tahimetra, konfigurāciju". Kā tiek raksturota "pilna tahimetra konfigurācija"?

LLU sniegtā atbilde - Pilna tahimetra konfigurācija – iespēja pārvaldīt tahimetra funkcijas un veikt to konfigurāciju – iestatīt instrumenta parametrus – kalibrēt kompensatoru un aprēkināt kolimācijas kļūdu, iestatīt mērījumu veidu, paņēmienu skaitu, mērījumi ar vienu un diviem lokiem. Iestatīt centrēšanās un instrumenta kļūdas, ko tālāk izmanto aprēķinos. Izveidot iepriekš nokonfigurētu mērīšanas sagataves, lietot ofsetus, orientēt instrumentu pret līniju, iekrustot,  u.c. funkcijas.
Vēstulē uzdotais jautājums:

7. Specifikācijas 4.13. punktā ir rakstīts, citēju: "Atskaišu automātisku ģenerēšanu (Nepieciešams nodrošināt iespēju lietotājam izveidot atskaites automātiski, piemēram, kontrolierī izgatavot atskaiti par uzmērīto punktu precizitāti, izsprausto punktu atšķirības no projektētā". Šajā punktā tiek pieminēts vārds "kontrolieris", ar to visticamāk domājot ārēju datu uzkrājēju, taču specifikācijā šāda vienība nav atsevišķi izdalīta. Lūdzu paskaidrot kādā saistībā šajā punktā ir minēts vārds "kontrolieris". Šis pats jautājums attiecas arī uz 4.13. punktā rakstīto, citēju: "Mērījumu datu imports/eksports no kontroliera uz lietotāja ģenerētiem formātiem csv, ASCII, DXF".

LLU sniegtā atbilde - Kontrolieris – iekārtā iebūvēts datu uzkrājējs, ar kura palīdzību pārvalda un kontrolē iekārtas darbību. Ģenerē mērījuma datus, pārvalda instrumentu, mērījumu procesu, ievada un izvada datus dažādos formātos. 
Vēstulē uzdotais jautājums:

8. Specifikācijas 4.15. punktā par "Ofisa datu apstrādes programmatūru" ir rakstīts, citēju: "Atskaišu automātisku ģenerēšanu (Nepieciešams nodrošināt iespēju lietotājam izveidot atskaites automātiski, piemēram, kontrolierī izgatavot atskaiti par uzmērīto punktu precizitāti, izsprausto punktu atšķirības no projektētā". Lūdzu paskaidrot, ar ko šajā punktā ir domāts vārds "kontrolieris".

LLU sniegtā atbilde - Ar vārdu kontrolieris ir domāta programma, kas kontrolē datu apstrādi.

19.11.2013. vēstulē uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes:

Vēstulē uzdotais jautājums:
1. Nolikuma 4.1.punktā ir prasīts Leņķu nolasīšanas precizitāte ne sliktāka par 1”, savukārt nolikuma 4.9.punktā, „vadība un displejs” ir prasīts: Bezgalīgas mikrometru/pieslēgskrūves bez fiksācijas (nav iespējams pārvilkt mikrometru). Pēc mūsu pieredzes precīzijas instrumentiem (1”), lai nodrošinātu rezultātu precizitāti un atkārtojamību parasti izmanto instrumenta fiksāciju ar drošu pieslēgskrūvi. Vai piedāvājot instrumentu ar atbrīvojamām mikrometru pieslēgskrūvēm, vai tādējādi tā tiks uzskatīta par neatbilstošu un piedāvājums attiecīgi tiks izslēgts no tālākas dalības iepirkuma procedūrā? 
LLU sniegtā atbilde - Piedāvājot instrumentu ar atbrīvojamām pieslēgskrūvēm tiks uzskatīts par atbilstošu un netiks izslēgts no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.
Vēstulē uzdotais jautājums:

2. Nolikuma 3.punktā ir prasīts Tālmēra Leica akumulators. Vai piedāvājot Leica akumulatoru, kas paredzēts nivelierim, ar prasītajiem parametriem, tā tiks uzskatīta par neatbilstošu un piedāvājums attiecīgi tiks izslēgts no tālākās dalības iepirkuma procedūrā?
LLU sniegtā atbilde - Tālmērā Leica akumulatoru ar prasītājiem parametriem, kas paredzēts nivelierim netiks uzskatīts par neatbilstošu un netiks izslēgts no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.
