IEPIRKUMA Nr. LLU/2013/91/mi
Laboratorijas ierīču un aprīkojuma piegāde LLU Veterinārās klīnikas vajadzībām ZM subsīdiju līguma Nr.190713/S163 (S257) ietvaros

NOLIKUMS

1. IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS: LLU/2013/91/mi
2. PASŪTĪTĀJS: Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

2.1. Pasūtītāja rekvizīti:



Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001



Reģ. Nr. 90000041898



Valsts kase – kods TRELLV22

2.2. Iepirkumu organizē un veic LLU iepirkumu komisija izveidota ar 2013.gada 05.septembra LLU rektora rīkojumu Nr. 07-44 „Par būvniecības, preču un pakalpojumu iepirkumiem LLU vajadzībām”. Iepirkuma komisija sastāv no komisijas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, četriem komisijas locekļiem un komisijas sekretāres.
2.3. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu.
2.4. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma nolikumam (turpmāk – nolikums) LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, sākot no attiecīgā iepirkuma izsludināšanas brīža.
2.5. Pasūtītāja kontaktpersona: Inese Sprukta, tālrunis 63005674, fakss 63005618, e-pasts inese.sprukta@llu.lv. Kontaktpersona iepirkuma norises laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju. 

2.6. Iepirkuma komisijas, piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām.
2.7. Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām.
3. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA

3.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 06.janvārim plkst.11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. 

3.2. Piedāvājums, kas iesniegts pēc 3.1.punktā minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.
3.3. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām

3.4. Iepirkumam iesniegto piedāvājumu atvēršanu, noformējuma atbilstības pārbaudi, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā un finanšu piedāvājuma vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.
4. PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANA 
4.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. 
4.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

· Pasūtītāja nosaukums un adrese;

· Pretendenta nosaukums un adrese;

· Atzīme:

„Piedāvājums iepirkumam 

„Laboratorijas ierīču un aprīkojuma piegāde LLU Veterinārās klīnikas vajadzībām ZM subsīdiju līguma Nr.190713/S163 (S257) ietvaros”,
id.Nr. LLU/2013/91/mi,
___.daļai  „______________________________________________________”




(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Neatvērt līdz 2014.gada 06.janvārim plkst.11.00”
4.3. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. 
4.4. Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu vai Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona.

4.5. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

4.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā. Izņēmums ir pretendenta tehniskajā piedāvājumā piedāvāto iekārtu ražotāja dokumentācija, kuru pretendents var iesniegt sagatavotu latviešu, angļu vai krievu valodās.
4.7. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, skaidri salasāmu un bez labojumiem.

4.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona. 

4.9. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot iepirkuma nolikuma 3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.
5. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

5.1. Iepirkuma priekšmets ir laboratorijas ierīces un aprīkojums, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1) 

Galvenais CPV kods: 38400000-9
Papildus CPV kods: 38416000-4, 33152000-0, 39141500-7, 39711100-0, 39811200-2
5.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 5 (piecās) daļās:
1.daļa: Hematoloģijas analizators (CPV kods: 38400000-9)
2.daļa: Asins gāzu analizators, urīna bioķīmijas analizators un paraugu maisītājs (CPV kods: 38400000-9)
3.daļa: pH-metrs un inkubatori (CPV kods: 38416000-4, 33152000-0)

4.daļa: Laminārais skapis, ledusskapji, saldētavas (CPV kods: 39141500-7, 39711100-0)
5.daļa: Gaisa sterilizatori (CPV kods 39811200-2)

5.3. Piedāvājumi jāiesniedz par visu attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

5.4. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu, vairākām vai visām Iepirkuma daļām.

5.5. Tehniskā specifikācija: par katru daļu atsevišķi ir norādīta nolikuma pielikumā Nr.1.
5.6. Līguma izpildes vieta: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004.

5.7. Līguma izpildes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas.
5.8. Finansēšanas avots: projekts „Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārās klīnikas materiālās bāzes pilnveidošana”, līgums Nr. 190713/S 163 (S257)

6. PRETENDENTA IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI, IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

6.1. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem: 

a) pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju; 

b) ja Pasūtītājs konstatē Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minētos apstākļus (ievērojot 8.1 panta 5.1daļā noteiktos termiņus). 

c) pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

6.2. Lai apliecinātu atbilstību iepirkuma nolikumā izvirzītajām pretendentu atlases prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:

6.2.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajam paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju. 
6.2.2. Reģistrācijas apliecības vai komersanta reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju (juridiskām personām un individuālajam komersantam) vai izziņu, ko izsniedzis LR Uzņēmumu reģistrs vai līdzvērtīga iestāde citā valstī, kur Pretendents reģistrēts, un kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā, ja attiecināms.
6.2.3. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību ar pretendentu konkrētā līguma izpildei.
6.2.4. Ja Pretendents pieaicina apakšuzņēmēju, tad Pretendents iesniedz dokumentālu apliecinājumu par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē, kā arī norāda apakšuzņēmējam nododamo darbu apjomu.
6.3. Nolikuma 6.2.2.punktā un 6.2.3.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz piegādātāju apvienību kā pretendenta dalībniekiem.
6.4. Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums.

6.4.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo atbilstoši attiecīgās daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1) un Nolikumā noteiktajām prasībām, aizpildot kolonnu „Pretendenta piedāvājums”,  norādot piedāvātās preces ražotāju, modeļa nosaukumu un sniedz piedāvātās preces tehnisko aprakstu. 
6.4.2. Pretendents iesniedz attiecīgās daļas tehniskajā piedāvājumā piedāvāto iekārtu ražotāja izdotu informatīvo materiālu, kas apliecina preces atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.
6.4.3. Finanšu piedāvājumā cenu norāda eiro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Atsevišķi norāda kopējo cenu summu par norādīto skaitu eiro bez PVN, ieskaitot PVN un PVN % likmi.
6.4.4. Piedāvātajā cenā jābūt iekļautām visām ar līguma izpildi saistītajām izmaksām, ar visiem tiesību aktos paredzētajiem nodokļiem un nodevām (izņemot pievienotās vērtības nodokli).

6.4.5. Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo katrai daļai atsevišķi, atbilstoši Nolikumam pievienotajam Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1). 

7. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI
7.1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem par katru iepirkuma priekšmeta daļu, kas atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

7.2. Vērtējot viszemāko cenu iepirkumu komisija ņems vērā:
7.2.1. 1.daļai – pretendenta piedāvāto cenu par 1 komplektu eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. 
7.2.2. 2., 3., 4. un 5.daļai – pretendenta piedāvāto kopējo cenu summu par norādīto skaitu eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.
7.3. Piedāvājumu izvērtēšanu iepirkumu komisija veic par katru daļu atsevišķi 3 (trīs) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā. 
7.4. 1.posms – Piedāvājuma noformējuma un pretendentu atlases dokumentu pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 4.4., 4.5., 4.6., 4.7. un 4.8.punktu prasībām un ir iekļauti nolikuma 6.punktā norādītie pretendentu atlases dokumenti. Ja piedāvājums neatbilst kādai no noformējuma prasībām, komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. Ja piedāvājumā nav iekļauti visi 6.punktā norādītie pretendentu atlases dokumenti, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

7.5. 2.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē, vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu un atbilst attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja piedāvājums nav iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.  

7.6. 3.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana. 
7.6.1. Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija vērā ņem veiktos labojumus.
7.6.2. Iepirkuma komisija katrā daļā nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu. Pretendentu, kura piedāvājums, salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, noteikts kā piedāvājums ar viszemāko cenu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 

8. LĒMUMA PIEŅEMŠANA 

8.1. Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas, iepirkuma komisija pārbauda Publisko iepirkumu likuma 8.1panta piektajā daļā noteikto izslēgšanas nosacījumu esamību, tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības:

8.1.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts.

8.1.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 100 latus (150 euro no 01.01.2014.).
8.2. Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar 8.1. punktu, komisija par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iegūst šādu informāciju:

8.2.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu informāciju par maksātnespējas un likvidācijas procesu pieprasa no Uzņēmumu reģistra un informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu iegūst Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par nodokļu maksātāju saimnieciskās darbības apturēšanu datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks.

8.2.2. attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas) informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 100 latus (150 euro no 01.01.2014.), iegūst Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks. Atkarībā no pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

a) neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus (150 euro no 01.01.2014.).
b) informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 100 latus (150 euro no 01.01.2014.), un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus (150 euro no 01.01.2014.), iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus (150 euro no 01.01.2014.). Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā.

8.2.3. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu pieprasa, lai tas termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts vai nosūtīts, iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka:

a) pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta.

b) pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus (150 euro no 01.01.2014.).
8.3. Ja iepirkumu komisija informāciju par pretendentu, kura ir pamats pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzes vai no citiem avotiem, pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad komisijas iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

8.4. Iepirkumu komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši nolikumā minētajām prasībām.

9. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

9.1. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu attiecīgajā daļā, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkumu komisijas pieņemtajam lēmumam.
9.2. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas noteikumiem un Publisko iepirkumu likumu.  
10. PIELIKUMI
Šim Nolikumam ir pievienoti 2 (divi) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums 
Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)  

2.pielikums
Pieteikuma paraugs
Pielikums Nr.1

Iepirkuma

Nr. LLU/2013/91/mi
Nolikumam
Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs

(Tehniskā specifikācija)

IEPIRKUMA Nr. LLU/2013/91/mi
Laboratorijas ierīču un aprīkojuma piegāde LLU Veterinārās klīnikas vajadzībām 
ZM subsīdiju līguma Nr.190713/S163 (S257) ietvaros

1.daļa: Hematoloģijas analizators
TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Nr.
p.k.
	Nosaukums, tehniskās prasības
	Pretendenta piedāvājums

/jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/
	Atsauce uz atzīmi ražotāja informatīvajā materiālā 
(norādīt lappusi)

	1.
	VETERINĀRAIS HEMATOLOĢIJAS ANALIZATORS (1 komplekts)
	Ražotājs: ______,

modelis: _______.
	x

	1.1
	Vispārējās prasības
	
	x

	1.1.1
	Hematoloģijas analizators ir pilnībā automātisks, tas ir paredzēts dzīvnieku asins paraugu in vitro diagnostiskai testēšanai laboratorijas apstākļos
	
	

	1.2
	Tehniskās prasības
	
	x

	1.2.1
	Analizators pilnās asinīs nosaka ne mazāk par 19 parametriem, tai skaitā:

a) RBC (uzrādāmais diapazons 0.00 – 14.00 x 1012/l),

b) MCV (uzrādāmais diapazons 15.0 – 250.0 fL),

c) HCT,

d) PLT (uzrādāmais diapazons 0 – 1999 x 109/l),

e) MPV,

f) HGB (uzrādāmais diapazons 0.0 – 35.0 g/dl),

g) MCH,

h) MCHC,

i) WBC (uzrādāmais diapazons 0.0 – 119.9 x 109/l),

j) RDW%, RDW abs,

k) LYM%, LYM abs,

l) MONO%, MONO abs,

m) NEUT%, NEUT abs,

n) EOS%, EOS abs.
	
	

	1.2.2
	Iekārta RBC, WBC, PLT mērījumus nosaka pēc impedences metodes, bet HGB mērījums – pēc fotometrijas, bezcianīdu metodes (535 ± 5 nm) principa
	
	

	1.2.3
	Programmējams WBC diskriminators, diferencētais diskriminators RBC/PLT
	
	

	1.2.4
	Iekārta sagatavo RBC, PLT, WBC un EOS izmēru sadalījuma līknes
	
	

	1.2.5
	Ne mazāk par 11 iebūvētiem profiliem (suns, kaķis, zirgs, govs, sesks, trusis, aita, žurka, pele, cūka, kaza,), ir iespējama jaunu profilu manuāla izveidošana, ir iespējams saglabāt vismaz 20 dažādus profilus vienlaicīgi
	
	

	1.2.6
	Analizators indikatori informē par parametriem ārpus references robežām
	
	

	1.2.7
	Analizators veic HGB fona mērījumu katram paraugam, kā arī HGB korekciju pie augstām WBC vērtībām
	
	

	1.2.8
	Ar iekārtu iespējams veikt arī dzīvnieku sinoviālā šķidruma analīzi
	
	

	1.2.9
	Iekārta saglabā atmiņā ne mazāk par 1000 paraugu rezultātiem, analizatora atmiņa ir aizsargāta pret strāvas padeves traucējumiem
	
	

	1.2.10
	Analīzes laiks nav ilgāks par 3 minūtēm
	
	

	1.3
	Komplektācija
	
	x

	1.3.1
	Iekārta asins paraugu aspirē no atvērta stobriņa, ņemot ne vairāk par 125 mkl asiņu
	
	

	1.3.2
	Iekārta ir aprīkota ar mikropipešu adapteri, nepieciešamais asiņu daudzums, izmantojot to, nav lielāks par 20 mkl
	
	

	1.3.3
	Iekārta aprīkota ar paraugu maisītāju
	
	

	1.3.4
	Analizators aprīkots ar skārienjutīgu krāsainu šķidro kristālu displeju
	
	

	1.3.5
	Iekārta aprīkota ar virtuāli integrētu klaviatūru, ir iespējams pieslēgt ārējo klaviatūru
	
	

	1.3.6
	Iekārta pieslēdzama elektrotīklam ar strāvas spriegumu 100 – 240 V, 50 – 60 Hz
	
	

	1.3.7
	Maksimālais strāvas patēriņš darba režīmā nepārsniedz 100 VA, gaidīšanas režīmā – 20 VA
	
	

	1.3.8
	Iekārtas izmēri nav lielāki par 410 mm augstumā, 290 mm platumā un 460 mm dziļumā
	
	

	1.3.9
	Iekārta aprīkota ar automātiskās mazgāšanas sistēmu
	
	

	1.3.10
	Izotoniskā diluenta patēriņš analīzes ciklam nepārsniedz 50 ml, lizējošā reaģenta patēriņš – 5 ml, EOS reaģenta patēriņš – 4 ml, bet tīrītāja patēriņš dienā nepārsniedz 50 ml dienā.
	
	

	1.3.11
	Izlietotie reaģenti nav speciāli utilizējami
	
	

	2.
	PAPILDUS PRASĪBAS
	x

	2.1
	Iekārtas garantijas laiks nav īsāks par 24 mēnešiem
	Pretendenta piedāvātais garantijas laiks

	2.2
	Pretendentam jānodrošina vismaz 2 pasūtītāja pārstāvju apmācība darbam ar iekārtu
	Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi

	2.3
	Piegādes laiks nav ilgāks par diviem mēnešiem no līguma noslēgšanas
	Pretendenta piedāvātais piegādes laiks

	2.4
	Iekārtas piegādes, uzstādīšanas un apmācības izmaksas ir jāiekļauj cenā. 
Piegādes vieta: Kristapa Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. 
	Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi


	Cena par 1 komplektu EUR bez PVN:
	

	PVN __ %:
	

	Cena par 1 komplektu EUR ar PVN:
	


<Pretendenta nosaukums>



<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>
IEPIRKUMA Nr. LLU/2013/91/mi
Laboratorijas ierīču un aprīkojuma piegāde LLU Veterinārās klīnikas vajadzībām 
ZM subsīdiju līguma Nr.190713/S163 (S257) ietvaros

2.daļa: Asins gāzu analizators, urīna bioķīmijas analizators un paraugu maisītājs
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

	Nr.

p.k.
	Nosaukums, tehniskās prasības
	Pretendenta piedāvājums

/jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/
	Atsauce uz atzīmi ražotāja informatīvajā materiālā 
(norādīt lappusi)

	1.
	ASINS GĀZU ANALIZATORS (1 komplekts) 
	Ražotājs: ______,

modelis: _______.
	x

	1.1
	Vispārējās prasības
	
	x

	1.1.1
	Portatīvs analizators asins gāzu, elektrolītu, glikozes, urīnvielas, kreatinīna noteikšanai asinīs
	
	

	1.2
	Tehniskās prasības
	
	x

	1.2.1
	Asins paraugu testēšana ar vienreizējas lietošanas slēgtās sistēmas kārtridžiem ne ilgāk kā divu minūšu laikā
	
	

	1.2.2
	Standarta elektroķīmiskās mērīšanas darbības princips
	
	

	1.2.3
	Arteriālo, venozo un kapilāro asins paraugu testēšana no 125 µL
	
	

	1.2.4
	Šķidro kristālu LCD skārienjūtīgs vadības ekrāns, ne mazāks par 13 cm pa diagonāli
	
	

	1.2.5
	Vadības ekrāna alfanumeriskā klaviatūra pacientu datu ievadei
	
	

	1.2.6
	Pacienta testu atmiņa man nav mazāka par 200
	
	

	1.2.7
	Integrēts termālais printeris
	
	

	1.2.8
	Darbība no 7.2 V, 2 A lādējamām baterijām vai no 210-220 V, 50 Hz elektriskās strāvas
	
	

	1.2.9
	Integrēta automātiskā kvalitātes kontrole
	
	

	1.2.10
	Testa mērījums temperatūrā, kas nav zemāka par 37ºC
	
	

	1.2.11
	Automātiska pacienta temperatūras korekcija, ievadot pacienta ķermeņa temperatūru
	
	

	1.2.12
	Automātiska barometriskā spiediena mērīšana
	
	

	1.2.13
	Izmēri nav lielāki par 29 x 24 x 11 cm, masa nav lielāka par 2.8 kg
	
	

	1.2.14
	Automātiska kātridžu kalibrācija
	
	

	1.2.15
	Kārtridži uzglabājami temperatūrā no 15 līdz 30ºC, kreatinīnam no 2 līdz 8ºC
	
	

	1.3
	Kātridžu veidi
	
	x

	1.3.1
	Mērītie parametri: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, iCa, Hct; kalkulētie parametri: HCO3, TCO2, BEecf, BEb, O2SAT, iCa(N), tHb
	
	

	1.3.2
	Mērītie parametri: pH, pCO2, pO2; kalkulētie parametri: HCO3, TCO2, BEecf, BEb, O2SAT
	
	

	1.3.3
	Mērītie parametri: Na+, K+, iCa, Hct; kalkulētais parametrs: tHb
	
	

	1.3.4
	Mērītie parametri: Na+, K+, Cl-, BUN, Hct; kalkulētais parametrs: tHb
	
	

	1.3.5
	Mērītie parametri: Na+, K+, Cl-, Glu
	
	

	1.3.6
	Mērītais parametrs: kreatinīns
	
	

	1.3.7
	Mērītais parametrs: laktāts
	
	

	1.4
	Mērīto parametru robežas
	
	x

	1.4.1
	pH: 6.000 – 8.000 pH vienības
	
	

	1.4.2
	pCO2: 4.0 – 200.00 mmHg (0.53 – 26.66 kPa)
	
	

	1.4.3
	pO2: 20.0 – 700.0 mmHg (2.67 – 93.33 kPa)
	
	

	1.4.4
	Na+: 80.0 – 200.0 mM, mEq/L
	
	

	1.4.5
	K+: 1.00 – 20.00 mM, mEq/L
	
	

	1.4.6
	Cl-: 30.0 – 150.0 mM, mEq/L
	
	

	1.4.7
	iCa: 0.20 – 5.00 mM (0.4 – 10.00 mEq/L; 0.80 – 20.00 mg/dL)
	
	

	1.4.8
	BUN: 3 – 150 mg/dL (1.1 – 27.8 mM)
	
	

	1.4.9
	Hct: 10.0 – 80.0 %
	
	

	1.4.10
	Kreatinīns: 0.2 – 12 mg/dL (18 – 1061 umol/L)
	
	

	1.4.11
	Laktāts: 0.30 – 12 mmol/L (dL)
	
	

	1.5
	Komplektācija
	
	x

	1.5.1
	Asins gāzu analizators (1gab.)
	
	

	1.5.2
	Baterija (2 gab.)
	
	

	1.5.3
	Lādētājs (1gab.)
	
	

	1.5.4
	Lietošanas instrukcija (1gab.)
	
	

	2.
	URĪNA BIOĶĪMIJAS ANALIZATORS (1 komplekts) 
	Ražotājs: ______,

modelis: _______.
	x

	2.1
	Vispārējās prasības
	
	x

	2.1.1
	Kompakts, uz galda liekams automātiskais urīna analizators
	
	

	2.2
	Tehniskās prasības un komplektācija
	
	x

	2.2.1
	Ātra analizatora darbība – analīzi iespējams veikt vismaz 60 paraugiem stundā
	
	

	2.2.2
	Nosakāmie parametri: askorbīnskābe, bilirubīns, asinis (eritrocīti), kreatinīns, glikoze, ketonvielas, leikocīti, mikroalbumīns, nitrīti, pH, olbaltumvielas, specifiskais blīvums, urobilinogēns
	
	

	2.2.3
	Rezultātu atmiņa: vismaz 10000 testi
	
	

	2.2.4
	Integrēta kvalitātes kontroles un kalibrācijas programmas
	
	

	2.2.5
	Iespēja pievienot ārējo svītru kodu nolasītāju
	
	

	2.2.6
	Iekārtas masa nepārsniedz 4 kg
	
	

	2.2.7
	Komplektācijā ietverts integrēts krāsu LCD displejs, iebūvēts termo printeris
	
	

	3.
	PARAUGU MAISĪTĀJS (1 gab.)
	Ražotājs: ______,

modelis: _______.
	x

	3.1
	Vispārējās prasības
	
	x

	3.1.1
	Paraugu maisītājs ar rotējošiem ruļļiem
	
	

	3.2
	Tehniskās prasības
	
	x

	3.2.1
	Ātruma regulēšanas diapazons no 0 līdz 70 apgriezieniem minūtē
	
	

	3.2.2
	Maisāmā šķidruma maksimālā masa nav mazāka par 4 kg
	
	

	3.2.3
	Maisāmo ruļļu diametrs 30 ± 2 mm
	
	

	3.2.4
	Maisāmo ruļļu garums 280 ± 10 mm
	
	

	3.2.5
	Nepārtrauktais darba laiks
	
	

	3.2.6
	Izmēri nav lielāks par 26 x 47 x 12 cm
	
	

	3.2.7
	Masa nav lielāka par 5 kg
	
	

	3.2.8
	Barošana no 110/240 V, 50/60 Hz elektrotīkla
	
	

	4.
	PAPILDUS PRASĪBAS
	x

	4.1
	Iekārtu garantijas laiks ne īsāks kā 24 mēnešiem
	Pretendenta piedāvātais garantijas laiks

	4.2
	Pretendentam jānodrošina vismaz 2 pasūtītāja pārstāvju apmācība darbam ar iekārtām
	Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi

	4.3
	Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas
	Pretendenta piedāvātais piegādes laiks

	4.4
	Iekārtas piegādes, uzstādīšanas un apmācības izmaksas ir jāiekļauj cenā.

Piegādes vieta: Kristapa Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. 
	Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi


<Pretendenta nosaukums>



<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>
IEPIRKUMA Nr. LLU/2013/91/mi
Laboratorijas ierīču un aprīkojuma piegāde LLU Veterinārās klīnikas vajadzībām 
ZM subsīdiju līguma Nr.190713/S163 (S257) ietvaros

2.daļa: Asins gāzu analizators, urīna bioķīmijas analizators un paraugu maisītājs
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Nr.

p.k.
	Nosaukums
	Skaits
	Cenu summa par norādīto skaitu,

EUR bez PVN

	1.
	Asins gāzu analizators /modelis/
	1 komplekts
	

	2.
	Urīna bioķīmijas analizators /modelis/
	1 komplekts
	

	3.
	Paraugu maisītājs /modelis/
	1 gab.
	


	Kopējā cenu summa par norādīto EUR skaitu bez PVN:
	

	PVN __ %:
	

	Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR ar PVN:
	


<Pretendenta nosaukums>



<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>
IEPIRKUMA Nr. LLU/2013/91/mi
Laboratorijas ierīču un aprīkojuma piegāde LLU Veterinārās klīnikas vajadzībām 
ZM subsīdiju līguma Nr.190713/S163 (S257) ietvaros

3.daļa: pH-metrs un inkubatori
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

	Nr.

p.k.
	Nosaukums, tehniskās prasības
	Pretendenta piedāvājums

/jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/
	Atsauce uz atzīmi ražotāja informatīvajā materiālā (norādīt lappusi)

	1.
	pH – METRS (1 komplekts)
	Ražotājs: ______,

modelis: _______.
	x

	1.1
	Tehniskās prasības
	
	x

	1.1.1
	Mērīšanas diapazons ne šaurāks par: no 0.00 līdz 14.00 pH, -1999 līdz +1999 mV, no -100ºC līdz +250ºC
	
	

	1.1.2
	Izšķiršanas spēja ne zemāka par 0.01 pH, 1 mV, 0.1ºC
	
	

	1.1.3
	Precizitāte ne zemāka par ±0.01 pH, ± 0.2ºC, redoks mērījumiem ne sliktāks par 0.1%
	
	

	1.1.4
	Pt 100 temperatūras sensors
	
	

	1.1.5
	BNC elektrodu savienojums
	
	

	1.1.6
	Temperatūras kompensācija: automātiska ar pievienotu temperatūras sensoru vai manuāla, ja temperatūras sensors atvienots
	
	

	1.1.7
	Temperatūras kompensācijas diapazons vismaz no 0 līdz 100ºC
	
	

	1.1.8
	pH kalibrēšana: 1, 2 vai 3 punktu, automātiska; automātiska buferu atpazīšana; iespējama manuāla pH buferšķīdumu vērtību ievadīšana
	
	

	1.1.9
	LCD divrindu displejs ar vienlaicīgu mērījuma rezultāta un temperatūras indikāciju
	
	

	1.1.10
	Funkcijas: minimālā, maksimālā vērtība, vērtības fiksēšana, automātiska izslēgšanās, brīdinājums par baterijas izlādi
	
	

	1.1.11
	Displejs un klaviatūra ir ūdensizturīgi, aizsardzības klase ne zemāka par IP65
	
	

	1.1.12
	RS232, USB izeja
	
	

	1.1.13
	Ierīce barojas no baterijas
	
	

	1.1.14
	Izmēri nav lielāki par 150 x 80x 30 mm
	
	

	1.1.15
	pH elektrods ir iedurams, elektrolīts: KCl, pH vismaz no 2 līdz 11, temperatūra vismaz no 0 līdz 60ºC
	
	

	1.2
	Komplektācija
	
	x

	1.2.1
	Pārnēsājams pH metrs (1 gab.) 
	
	

	1.2.2
	Iedurams pH elektrods (1 gab.)
	
	

	1.2.3
	Temperatūras sensors (1 gab.)
	
	

	1.2.4
	Buferkapsulas pH 4, pH 7, pH 10 (1 gab.)
	
	

	2.
	INKUBATORI (2 gab.)
	Ražotājs: ______,

modelis: _______.
	x

	2.1
	Tehniskās prasības
	
	x

	2.1.1
	Elektroniski regulējams inkubators ar dabīgo gaisa cirkulāciju
	
	

	2.1.2
	Inkubatora korpuss un iekšējā kamera izgatavota no nerūsējošā tērauda
	
	

	2.1.3
	Aprīkots ar iekšējām durvīm, kas ir izgatavotas no stikla
	
	

	2.1.4
	Maksimālā temperatūra nav zemāka par 80ºC
	
	

	2.1.5
	Temperatūras izšķirtspēja nav zemāka par 0.1ºC iestatītajai vērtībai un 0.1ºC aktuālajai vērtībai
	
	

	2.1.6
	Pt100 temperatūras sensors
	
	

	2.1.7
	Kameras tilpums nav mazāks par 50 litriem
	
	

	2.1.8
	Kameras izmēri nav mazāki par 400 mm platumā, 400 mm augstumā un 320  mm dziļumā
	
	

	2.1.9
	Aprīkots ar vismaz vienu plauktu un vismaz četrām plauktu pozīcijām
	
	

	2.1.10
	Digitāls displejs temperatūras un laika kontrolei
	
	

	2.1.11
	Taimeris no 1 minūtes līdz 99 dienām
	
	

	2.1.12
	Divkārša virstemperatūras aizsardzība
	
	

	2.1.13
	Jauda nav lielāka par 1000 W
	
	

	2.1.14
	Pievienots kalibrēšanas sertifikāts 37ºC
	
	

	3.
	PAPILDUS PRASĪBAS
	x

	3.1
	Iekārtu garantijas laiks nav īsāks par 24 mēnešiem
	Pretendenta piedāvātais 

garantijas laiks

	3.2
	Pretendentam jānodrošina vismaz 2 pasūtītāja pārstāvju apmācība darbam ar iekārtām
	Pretendenta apliecinājums 

par prasības izpildi

	3.3
	Piegādes laiks nav ilgāks par diviem mēnešiem no līguma noslēgšanas
	Pretendenta piedāvātais 

piegādes laiks

	3.4
	Iekārtas piegādes, uzstādīšanas un apmācības izmaksas ir jāiekļauj cenā.

Piegādes vieta: Kristapa Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. 
	Pretendenta apliecinājums

 par prasības izpildi


<Pretendenta nosaukums>



<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>
IEPIRKUMA Nr. LLU/2013/91/mi
Laboratorijas ierīču un aprīkojuma piegāde LLU Veterinārās klīnikas vajadzībām 
ZM subsīdiju līguma Nr.190713/S163 (S257) ietvaros

3.daļa: pH-metrs un inkubatori
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Nr.

p.k.
	Nosaukums
	Skaits
	Cenu summa par norādīto skaitu,

EUR bez PVN

	1.
	pH – METRS /modelis/
	1 komplekts
	

	2.
	INKUBATORI /modelis/
	2 gab.
	


	Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR bez PVN:
	

	PVN __ %:
	

	Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR ar PVN:
	


<Pretendenta nosaukums>



<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>
IEPIRKUMA Nr. LLU/2013/91/mi
Laboratorijas ierīču un aprīkojuma piegāde LLU Veterinārās klīnikas vajadzībām 
ZM subsīdiju līguma Nr.190713/S163 (S257) ietvaros

4.daļa: Laminārais skapis, ledusskapji, saldētavas
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
	Nr.

p.k.
	Nosaukums, tehniskās prasības
	Pretendenta piedāvājums

/jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/
	Atsauce uz atzīmi ražotāja informatīvajā materiālā (norādīt lappusi)

	1.
	LAMINĀRAIS SKAPIS DARBĪBAI AR CITOSTATISKIEM PREPARĀTIEM (1 gab.)
	Ražotājs: ______,

modelis: _______.
	x

	1.1
	Vispārējās prasības
	
	x

	1.1.1
	Laminārais skapis darbībai ar citostatiskiem preparātiem ir LRP atbilstoša prece darbībām ar parenterāliem preparātiem ar iespējamu kaitīgu ietekmi (piemēram, citostatiķiem), kur nepieciešama augsta līmeņa profesionāla, produktu un savstarpējās kontaminācijas aizsardzība
	
	

	1.2
	Konstrukcija
	
	x

	1.2.1
	Laminārais skapis uz viengabala platformas
	
	

	1.2.2
	Četru segmentu nerūsējošā tērauda darba virsma (AISI 304 vai ekvivalenta materiāla)
	
	

	1.2.3
	Lejupvērsta vertikāla gaisa plūsma
	
	

	1.2.4
	Gaisa plūsma 70% recirkulēta, 30% apmaiņas
	
	

	1.2.5
	Hermētiski noslēdzams priekšējais logs
	
	

	1.2.6
	Elektriski vadāms priekšējais logs nodrošina 100% hermētismu nelaimes gadījumā vai pie iekārtas fumigācijas
	
	

	1.3
	Filtri
	
	x

	1.3.1
	HEPA trīs filtru sistēma – galvenais filtrs, recirkulācijas filtrs un izplūstošā gaisa filtrs
	
	

	1.3.2
	Filtrējošo filtru nomaiņu iespējams veikt no priekšas
	
	

	1.3.3
	HEPA filtru klase H14 saskaņā ar EN 1822-1
	
	

	1.3.4
	HEPA filtru klase H14 saskaņā ar EN 1822-1 nodrošina efektivitāti, kas nav zemāka par 99.999% (DOP)
	
	

	1.4
	Iekārtas kontroles un uzraudzības sistēma
	
	x

	1.4.1
	Indikatora apgaismojums ventilatoram, UV lampai, gāzu pievadiem, elektrības padevei
	
	

	1.4.2
	Divu līmeņu autorizēta operatora pieejas parole
	
	

	1.4.3
	Sensoru kontrolēta ventilācijas elektroniska pielāgošana
	
	

	1.4.4
	a) LCD displejs darba telpas ārpusē, kas attēlo:

b) ieplūstošā gaisa kustības ātrumu,

c) lejupvērstās gaisa plūsmas kustības ātrumu,

d) izplūstošā gaisa plūsmas kustības ātrumu,

e) temperatūru darba telpā,

f) HEPA filtru procentuālo piesārņojumu
	
	

	1.4.5
	a) LCD displejs darba telpas ārpusē, kas attēlo trauksmes signālus vizuāli un ar audio signālu:

b) augstu/zemu lejupvērstās gaisa kustības ātrumu,

c) augstu/zemu ieplūstošā gaisa kustības ātrumu,

d) priekšējais panelis nav darba pozīcijā,

e) UV apgaismojums ir ieslēgts,

f) Kļūda galvenajā kontroles sistēmā,

g) Kļūda ventilatora darbībā
	
	

	1.5
	Tehniskās prasības
	
	x

	1.5.1
	Ārējie izmēri: 1400 ± 20 mm platumā, 2115 ± 20 mm augstumā (ar rāmi), 800 ± 20 mm dziļumā
	
	

	1.5.2
	Darba virsmas izmēri: 1200 ± 20 mm platumā, 650 – 750 mm augstumā, 600 ± 20 mm dziļumā
	
	

	1.5.3
	Iekārtas darbības trokšņu līmenis nav lielāks par 60 dB (A)
	
	

	1.5.4
	Nominālais apgaismojums nav mazāks par 1000 lx
	
	

	1.5.5
	Recirkulētā gaisa plūsma nav mazāka par 900 m3/h
	
	

	1.5.6
	Lejupvērstā gaisa plūsma nav mazāka par 0.35 m/s
	
	

	1.5.7
	Ieplūstošā gaisa plūsma nav mazāka par 0.55 m/s
	
	

	1.6
	Papildus prasības
	
	x

	1.6.1
	Iekārta atbilst EN-61010-1, ISO 14644-1, DIN 12950, DIN 12980, EN 12649 vai ekvivalentiem standartiem
	
	

	2.
	LEDUSSKAPIS Nr.1 (2 gab.)
	Ražotājs: ______,

modelis: _______.
	x

	2.1.
	Enerģijas patēriņš 24 stundās nepārsniedz 0.7 kWh
	
	

	2.2.
	Statiskā dzesēšanas sistēma
	
	

	2.3.
	Automātiskā atkausēšanas sistēma
	
	

	2.4.
	SN vai ekvivalenta klimata klase
	
	

	2.5.
	Iekšējais apgaismojums
	
	

	2.6.
	Durvju materiāls – tērauds, iekšējais materiāls – polistirols
	
	

	2.7.
	Durvju eņģes labajā pusē, iespējams nomainīt uz kreiso
	
	

	2.8.
	Izmēri ne lielāki kā;

· 85 cm augstumā, 
· 60 cm platumā,

· 60 cm dziļumā.
	
	

	2.9.
	Neto masa nepārsniedz 35 kg
	
	

	2.10.
	Neto tilpums nav mazāka par 160 l
	
	

	2.11.
	Vismaz trīs balta pārklājuma režģa plaukti, skaitu iespējams papildināt
	
	

	2.12.
	Plauktu izturība vismaz 50 kg
	
	

	2.13.
	Ledusskapis aprīkots ar atslēgu
	
	

	2.14.
	Strāvas pieslēgums 1.0 A/100 W, spriegums 220-240 V, frekvence 50 Hz
	
	

	3.
	LEDUSSKAPIS Nr.2. AR SALDĒTAVU (2 gab.)
	Ražotājs: ______,

modelis: _______.
	x

	3.1
	Energoefektivitātes klase ne zemāka par A++,
enerģijas patēriņš 24 stundās nav lielāks par 0.5 kWh
	
	

	3.2
	Viena temperatūras zona
	
	

	3.3
	Ledusskapja automātiskā atkausēšana, saldētavas manuāla atkausēšana
	
	

	3.4
	SN-T vai ekvivalenta klimata klase
	
	

	3.5
	Smart-frost sistēma
	
	

	3.6
	Temperatūras uzturēšana pēc strāvas zuduma ne mazāk par 20 stundām
	
	

	3.7
	Trokšņu līmenis nav lielāks par 45 db(A)
	
	

	3.8
	LED apgaismojums
	
	

	3.9
	Tērauda korpusa materiāls ar padziļinājuma rokturi un divām regulējamām kājām
	
	

	3.10
	Balta krāsa
	
	

	3.11
	Izmēri ne lielāki kā:

· 125 cm augstumā, 
· 55 cm platumā, 
· 65 cm dziļumā.
	
	

	3.12
	Ledusskapja neto tilpums nav mazāks par 150 l, 
	
	

	3.13
	Saldētavas neto tilpums nav mazāks par 40 l
	
	

	3.14
	Saldētava izvietota augšā
	
	

	3.15
	Ledusskapī ne mazāk par trim stikla plauktiem, vismaz divi no tiem regulējami, saldētavā vismaz viens stikla plaukts
	
	

	3.16
	Vismaz viena urna (kaste)
	
	

	4.
	LEDUSSKAPIS Nr.3 AR SALDĒTAVU (5 gab.)
	Ražotājs: ______,

modelis: _______.
	x

	4.1
	Energoefektivitātes klase ne zemāka par A+, enerģijas patēriņš 24 stundās nepārsniedz 0.7 kWh
	
	

	4.2
	Statiskā dzesēšanas sistēma
	
	

	4.3
	Automātiskā atkausēšanas sistēma
	
	

	4.4
	SN-ST vai ekvivalenta klimata klase
	
	

	4.5
	Trokšņu līmenis nav lielāks par 40 db(A)
	
	

	4.6
	Iekšējais LED apgaismojums
	
	

	4.7
	Durvju materiāls – tērauds, iekšējais materiāls – polistirols
	
	

	4.8
	Durvju eņģes labajā pusē, iespējams nomainīt uz kreiso
	
	

	4.9
	Izmēri ne lielāki kā:

· 160 cm augstumā, 
· 55 cm platumā,

· 63 cm dziļumā.
	
	

	4.10
	Ledusskapja neto tilpums nav mazāks par 200 l
	
	

	4.11
	Saldētavas neto tilpums nav mazāks par 50 l
	
	

	4.12
	Saldētava izvietota apakšā
	
	

	4.13
	Vismaz četri balta pārklājuma režģa plaukti, skaitu iespējams papildināt
	
	

	5
	SALDĒTAVA Nr.1 (2 gab.) 
	Ražotājs: ______,

modelis: _______.
	x

	5.1
	Enerģijas patēriņš 24 stundās nepārsniedz 1.509 kWh
	
	

	5.2
	Temperatūras diapazons no -14ºC līdz -26ºC
	
	

	5.3
	Statiskā dzesēšanas sistēma
	
	

	5.4
	Manuālā atkausēšanas sistēma
	
	

	5.5
	SN-T vai ekvivalenta klimata klase
	
	

	5.6
	Kontroles sistēma analoga
	
	

	5.7
	Ārējs analogs temperatūras displejs
	
	

	5.8
	Iekšējais apgaismojums
	
	

	5.9
	Tērauda vāks ar profilētu alumīnija rokturi, iekšējā apdare alumīnija
	
	

	5.10
	Izolācija 6.0 mm, saldētava aprīkota ar ūdens novadcauruli
	
	

	5.11
	Izmēri ne lielāki kā: 
· 92 cm augstumā, 
· 165 cm platumā,

· 78 cm dziļumā.
	
	

	5.12
	Neto masa nepārsniedz 80 kg
	
	

	5.13
	Neto tilpums nav mazāks par 570 l
	
	

	5.14
	Vismaz trīs grozi, skaitu iespējams papildināt
	
	

	5.15
	Saldētava aprīkota ar atslēgu
	
	

	5.16
	Strāvas spriegums 220-240 V, frekvence 50 Hz
	
	

	6.
	SALDĒTAVA Nr.2 (1 gab.)
	Ražotājs: ______,

modelis: _______.
	x

	6.1
	Enerģijas patēriņš 24 stundās nepārsniedz 1.22 kWh
	
	

	6.2
	Temperatūras diapazons no -14ºC līdz -28ºC
	
	

	6.3
	Statiskā dzesēšanas sistēma
	
	

	6.4
	Manuālā atkausēšanas sistēma
	
	

	6.5
	SN-ST vai ekvivalenta klimata klase
	
	

	6.6
	Elektroniska kontroles sistēma
	
	

	6.7
	Digitāls temperatūras displejs
	
	

	6.8
	Iekšējais apgaismojums
	
	

	6.9
	Tērauda vāks ar ergonomisku rokturi, iekšējā apdare plastikāta, balta
	
	

	6.10
	Izolācija 6.5 mm
	
	

	6.11
	Izmēri ne lielāki kā: 
· 190 cm augstumā, 
· 60 cm platumā,

· 68 cm dziļumā.
	
	

	6.12
	Neto masa nepārsniedz 85 kg
	
	

	6.13
	Neto tilpums nav mazāks par 345  l
	
	

	6.14
	Vismaz septiņi plaukti, skaitu iespējams papildināt
	
	

	6.15
	Maksimālā plauktu slodze nav mazāka par 60 kg
	
	

	6.16
	Saldētava aprīkota ar atslēgu
	
	

	6.17
	Strāvas spriegums 220-240 V, frekvence 50 Hz
	
	

	7.
	PAPILDUS PRASĪBAS
	x

	7.1
	Iekārtu garantijas laiks nav īsāks par 24 mēnešiem
	Pretendenta piedāvātais 

garantijas laiks

	7.2
	Pretendentam jānodrošina vismaz 2 pasūtītāja pārstāvju apmācība darbam ar iekārtām
	Pretendenta apliecinājums

 par prasības izpildi

	7.3
	Piegādes laiks nav ilgāks par diviem mēnešiem no līguma noslēgšanas
	Pretendenta piedāvātais 

piegādes laiks

	7.4
	Iekārtu piegādes, uzstādīšanas un apmācības izmaksas ir jāiekļauj cenā.

Piegādes vieta: Kristapa Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. 
	Pretendenta apliecinājums 

par prasības izpildi


<Pretendenta nosaukums>



<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>
IEPIRKUMA Nr. LLU/2013/91/mi
Laboratorijas ierīču un aprīkojuma piegāde LLU Veterinārās klīnikas vajadzībām 
ZM subsīdiju līguma Nr.190713/S163 (S257) ietvaros

4.daļa: Laminārais skapis, ledusskapji, saldētavas

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
	Nr.

p.k.
	Nosaukums
	Skaits, 

gab.
	Cenu summa par norādīto skaitu,

EUR bez PVN

	1.
	Laminārais skapis darbībai ar citostatiskiem preparātiem /modelis/
	1 
	

	2.
	Ledusskapis Nr.1 /modelis/
	2 
	

	3.
	Ledusskapis Nr.2. ar saldētavu  /modelis/
	2
	

	4.
	Ledusskapis Nr.3 ar saldētavu  /modelis/
	5
	

	5.
	Saldētava Nr.1  /modelis/
	2
	

	6.
	Saldētava Nr.2  /modelis/
	1
	


	Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR bez PVN:
	

	PVN __ %:
	

	Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR ar PVN:
	


<Pretendenta nosaukums>



<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>
IEPIRKUMA Nr. LLU/2013/91/mi
Laboratorijas ierīču un aprīkojuma piegāde LLU Veterinārās klīnikas vajadzībām 
ZM subsīdiju līguma Nr.190713/S163 (S257) ietvaros

5.daļa: Gaisa sterilizatori
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

	Nr.

p.k.
	Nosaukums, tehniskās prasības
	Pretendenta piedāvājums

/jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/
	Atsauce uz atzīmi ražotāja informatīvajā materiālā (norādīt lappusi)

	1.
	GAISA STERILIZATORI (3 gab.)
	Ražotājs: _____, 

modelis: _____
	

	1.1
	Vispārējās prasības
	
	x

	1.1.1
	Gaisa sterilizators ir piemērots lietošanai telpās ar paaugstinātu infekcijas ienešanas un izplatīšanās risku (t.sk. ārstniecības iestādēs)
	
	

	1.1.2
	Gaisa sterilizators attīra un dezinficē gaisu ar bipolārās jonizācijas metodi
	
	

	1.1.3
	Iekārta iznīcina gaisā esošos patogēnus – baktērijas, sporas un vīrusus
	
	

	1.1.4
	Iekārtas darbības rezultātā tiek neitralizētas organiskās smakas
	
	

	1.2
	Tehniskās prasības un komplektācija
	
	x

	1.2.1
	Iekārta ir pārvietojama
	
	

	1.2.2
	Iekārtas izmērs nav lielāks par 710 mm garumā, 335 mm platumā un 815 mm augstumā
	
	

	1.2.3
	Iekārtas masa nepārsniedz 45 kg
	
	

	1.2.4
	Iekārta piemērota lietošanai pie apkārtējās gaisa temperatūras no + 5ºC līdz + 40ºC ekspluatācijas režīmā un no 0ºC līdz + 50ºC uzglabāšanas režīmā
	
	

	1.2.5
	Iekārta piemērota lietošanai pie relatīvā gaisa mitruma līdz 85%
	
	

	1.2.6
	Iekārta piemērota lietošanai 230 V, 50 Hz elektrotīklā
	
	

	1.2.7
	Strāvas patēriņš nepārsniedz 240 W
	
	

	1.2.8
	Maksimālā gaisa plūsma nav mazāka par 250 m3/h
	
	

	1.2.9
	Aprīkots ar vienu 430A UV lampu
	
	

	1.2.10
	Aprīkots ar divām IRF jonizācijas lampām
	
	

	1.2.11
	Iekārtai ir CE marķējums
	
	

	2.
	PAPILDUS PRASĪBAS:
	x

	2.1
	Iekārtu garantijas laiks nav īsāks par 24 mēnešiem
	Pretendenta piedāvātais 

garantijas laiks

	2.2
	Pretendentam jānodrošina vismaz 2 pasūtītāja pārstāvju apmācība darbam ar iekārtām
	Pretendenta apliecinājums 

par prasības izpildi

	2.3
	Piegādes laiks: ne ilgāk kā 45 dienu laikā no līguma noslēgšanas
	Pretendenta piedāvātais 

piegādes laiks

	2.4
	Piegādes vieta: Kristapa Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. 

Preču piegādes, uzstādīšanas un apmācības izmaksas ir jāiekļauj cenā.
	Pretendenta apliecinājums 

par prasības izpildi


<Pretendenta nosaukums>



<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>
IEPIRKUMA Nr. LLU/2013/91/mi
Laboratorijas ierīču un aprīkojuma piegāde LLU Veterinārās klīnikas vajadzībām 
ZM subsīdiju līguma Nr.190713/S163 (S257) ietvaros

5.daļa: Gaisa sterilizatori
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Nr.

p.k.
	Nosaukums
	Skaits
	Cenu summa par norādīto skaitu,

EUR bez PVN

	1.
	Gaisa sterilizatori /modelis/
	3 gab.
	


	Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR bez PVN:
	

	PVN __ %:
	

	Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR ar PVN:
	


<Pretendenta nosaukums>



<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>
Pielikums Nr.2

Iepirkumam

Nr. LLU/2013/91/mi
Nolikumam
Pieteikuma paraugs

Pretendenta veidlapa

____________________PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ



(pretendenta nosaukums)
	Pretendenta nosaukums

Reģ. numurs

Adrese

Kontaktpersona

Tālrunis

Fakss

e-pasts



Savu piedāvājumu iesniedzam uz iepirkuma „Laboratorijas ierīču un aprīkojuma piegāde LLU Veterinārās klīnikas vajadzībām ZM subsīdiju līguma Nr.190713/S163 (S257) ietvaros” (id.Nr. LLU/2013/91/mi) sekojošu daļu:

___.daļa  „______________________________________________________”
(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Ar šo apliecinām, ka:

1) esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

2) visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas; 
3) nav tādu apstākļu, kuri pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.

<Pretendenta nosaukums,

parakstītāja amata nosaukums>



<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>
Datums______________

(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)

1
1

